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1. Einleitung, Aufgahenstellung 
Die Stromimpulse von Teilentladungen umfassen em sehr breites Frc-
quenzspektrum. Es ist daher möglich, die in der Nachrichtentechnik üblichen 
Geräte zur :lVIessung von Störspannungen und Störfeldstärken auch zur Er-
fassung von Teilentladungen in Isolierstoffen einzusetzen [1] [2]. Bei der Bewer-
tung der einem Störspannungsmäßgerät zugeführten Impulse ist der Einfluß 
der Amplitude auf die Anzeige erheblich größer als der der Folgefrequenz 
(quasi -peak-Bewertung). Daher erhält man mit diesem lVIeßverfahren oft nur 
unzureichende Aussagen über die Intensität der Teilentladungen. Ein weiterl'l" 
Nachteil ist, daß die wichtigste Kenngröße bei Teilentladungen, die Impuls-
ladung, durch das selektive Meßverfahren nicht mit erfaßt wird. 
Die Entladullgsvorgänge in einem Isolierstoff können besser beurteilt 
werden, wenn die Impulsladungen direkt gemessl'n werden. Das ist möglich, 
wenn der zur Stromimpulsmessung übliche Widerstand in der Erdleitung des 
Prüflings durch einen Kondensator ersl'tzt ,rird. Die Entladungsstromimpulse 
werden dann integriert, d. h. die Spannung über dem Kondensator ist der Im-
pulsladung direkt proportional. Dieses Yerfahren kann allerdings nur verwendet 
'werden, wenn die Prüflingskapazität sl'hr klein ist, so daß der kapazitive Lade-
strom gegenüber den Entladungsstromimpulsen vernachlässigt werden kann 
[3], [4]. Im anderen Fall muß der Ladestrom des Prüflings in einer Brück<'>ll-
schaltung kompensiert werden [5], [6]. Dazu ist neben einem entladungsfreif'Il 
Hoehspannungskondensator ein hochwertiger Differenzyerstärker (Gleichakt-
unterdrückung) erforderlich. 
Bei praktischen Anordnungen (z. B. Schaltgeräte, Kondensatoren) kann 
der Ladestrom so groß sein, daß der Differenzyerstärker nicht mehr in der Lage 
ist, diesen richtig zu eliminieren. Hinzu kommt noch, daß die in Luftfunken-
strecken erzeugten Ladungsträger direkt zu den Elektroden abfließen können und 
somit zu einer stetigen Aufladung des lUeßkondensators führen, d. h. die 
Kondensatorspannung steigt auf sehr hohe Werte an, und die lVIeßapparatur 
wird übersteuert. 
* Diese Arbeit wurde im Imt itut für Hochspannullgstechnik und elektrische Apparate 
der TU Budapest durchgeführt. 
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Es soll daher nach einem Verfahren gesucht werden, das die Ladungs-
messung auch hei großer Prüflingskapazität sowohl hei Entladungen im Iso-
lierstoff als auch bei Entladungen in Luft ermöglicht. 
2. Lösungsweg 
Bei der Stromimpulsmessung wird der störende kapazitive Ladestrom 
gewöhnlich durch einen Hochpaß (Re-Kombination) vom Oszillografenein-
gang ferngehalteIl. Ahnlich kann auch hei der Ladungsmessung verfahren 
werden. Die Ladung der Stromimpulse kann dann allerdings nicht direkt auf 
einem Kondensator gespeichert werden, da üher dic Koppelkapazitäten kein 
dauernder Gleichstrom geführt werden kann. Es ist daher zunächst nötig, die 
Stromimpulse in ladungsproportionale Spannungsstufen umzuformen und 
dann in einer geigneten Schaltung zu summieren. Als Speicher wird zweck-
mäßigerweise ein Kondensator verwendet. Damit die Konden5atorspannung 
nicht auf sehr hohc \Verte ansteigt und damit die Meßapparatur ühersteuert, 
muß der Meßkondensator nach einem definierten Z~itahschnitt (z. B. nach jeder 
Periode der 50-Hz-\Vechselspannung) kurzgcschlos8en werden. Aus dem 
Yerlauf der Kondensatorspannung (der oszillografiert wird) kann eine Aussage 
über den zeitlichen Ablauf der Entladungsvorgänge im Prüfling gewonnen wer-
den. Außerdem kann die in einem definierten Zeitaugenbliek erzeugte Ladungs-
menge hestimmt ,,,erden, wenn der jeweilige Maximalwert der Kondensator-
5pannung gemes8en ,\·ird. Eine polaritätsahhängige Erfassung der Entladungs" 
impube ;;oll vorgesehcn werden. 
3. IHeßyerfahren zur Ladungsme5suug 
3.1. Jleßprin:.;ip 
Die wichtigsten Baugruppcu der }Ießapparatur zur Ladungsmes5ung 
~ollen anhand der Blockschaltung nach Ahb. 1 nachfolgend heschrieben wer-
d!'n: 
Die über dem \Viderstand in der Erdleitung des Prüflings abfallende 
Spannung 'wird zunächst vom kapazitiven Anteil getrennt. Die strompropor-
tionalen Spanllungsimpulse werden anschließend integriert. Da die nachfol-
gt'nde Summierschaltung nur Spannungsimpulse verarbeiten kanu, muß da;; 
Integrierglied so hemessen werden, daß der am Ausgang auftretende Maximal-
'wert der Spanllung der Impulsladung proportional ist, die Spannung aber nicht 
auf diesem Endwert verharrt, sondern mit einer Zeitkollstante von etwa 1 ,llS 
wieder abfällt. 
vom 
Prüfling 
Abb. 1 
~/2r:e;!Ung dei' hTipulsioduf1gen 
:1 
111 11 111.1 d I 11 ,Ih. 
1111'1" '1'1111 
DJS;iive Gesomflodung je Ho/awelle 
:ZIJ L LI 
I 
I 
t:; 
rego!ive Gesamlladung 
/J 
[0 
!,·Triggerung des Entlodescho/ters 
Abb. :2 
W" pt_li 
1 
-1- I 
10 
r1 
I 
I 
10 
33 
Nach der Integration werden die Spanllungsimpulse einem lVIeßver-
stärker zugeführt und ihre Amplitude auf einen für die weitere Verarheitung 
ausreichenden \Vert erhöht. Durch eine Umkehrstufe 'wird erreicht, daß unah-
3 Periodii"a Pulytedmka EI. ~TI,'l. 
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hängig von der Polarität der Impulse, am Eingang stets positive Impulse am 
Ausgang auftreten. Die ladungsproportionalen Impulse können oszillografisch 
beobachtet werden (Übersichts oszillogramm). Durch ein Röhrenvoltmeter mit 
entsprechenden Be'wertungsgliedern wird die mittlere Impulsladung (z. B. 
quasi-peak-Bewertung) gemessen. 
Zur Bestimmung der Gesamtladung werden die Ladungen der Einzel-
impulse durch eine als »Speicherzähler« bekannte Schaltung addiert. Damit 
sämtliche Impulse gleich bewertet werden, ist eine Linearisierung der Auflade-
kurve des Meßkondensators notwendig. Nach einer bestimmten Zeit (z. B. nach 
jeder Periode der 50-Hz-Wechselspannung) 'wird der Meßkondensator über 
einen »Entladeschalter« kurzgeschlossen. Der bei einer Impulsfolge auftretende 
treppenförmige Verlauf der Kondensatorspannung (Abb. 2) kann sich dann 
nach jeder Periode ständig ·wiederholen. 
Durch Oszillografieren des Spannungsverlaufs über dem lVleßkondensa-
tor können die im Prüfling auftretenden Entladungsvorgänge verfolgt werden. 
Damit man auf dem Oszillografenschirm ein stehendes Bild erhält, wird der 
Oszillograf gleichzeitig mit dem Entladeschalter durch eine Triggereinrichtung 
(die z. B. von der 50-Hz"'Wechselspannung angesteuert werden kann) aus-
gelöst. Der mittlere Wert der Gesamtladung in den einzelnenlVleßperioden 'wird 
durch lVlessung des Maximalwertes der Spannung über dem Meßkondensator 
mit einem Röhrenvoltmeter bestimmt. 
3.2. Wirkungslceise der !1ießschaltung 
Die Schaltung zur lVlessung der Ladungsmenge (Abb. 3) 'wurde durch 
antiparallel geschaltete Zenerdioden gegen evtl. auftretende Überspannungen 
(Prüflingsdurchschläge ) am Eingang geschützt. 
Die Integration der am Meßwiderstand auftretenden Spannungsimpulse 
kann mit einem Miller-Integrator durchgeführt werden. Sind die Anforderun-
gen an die Meßempfincllichkeit nicht extrem hoch, so ist bereits eine Integra-
tion der Impulse durch einen Parallelkondensator zum Meßwiderstand mög-
lich. Im vorliegenden Funktionsmuster wurde die zuletzt genannte Möglichkeit 
verwendet. Die Zeitkonstante der Re-Kombination muß so gewählt werden, 
daß die maximale Spannung an der Meßimpedanz der Ladung der Stromim-
pulse (in Luft Dauer von wenigen 100 nE') proportional ist. Der Impulsrück<:'ll 
muß aber noch kurz genug s<:,in, damit sich die in gewissen zeitlichen Abstän-
den aufeinanderfolgenden Impulse nicht überlagern und der nachfolgend 
beschriebene Speicherzähler noch sicher arbeitet. Im vorliegenden Muster 'wur-
de ein<:' Zeitkonstante von 0,3 (tS gewählt. Damit können Stromimpul:::e mit 
<:,iner Folgefrequenz von 1 lVIHz noch sicher erfaßt werden. 
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Der Schalter SI dient zur Einstellung der lUeßempfindlichkeit. Der 
kapazitive Ladestrom des Prüflings ,,-ird durch die RC-Ankopplung (Hochpaß) 
zur ersten Verstärkerröhre (RÖl) eliminiert. Im Bedarfsfall kann der Hochpaß 
durch Verwendung eines RLC-Netzwerkes so dimensioniert werden, daß der 
kapazitive Ladestrom auch bei höchster NIeßempfindlichkeit unterdrückt 
wird. Im Funktionsmuster wurde nur eine Verstärkerstufe (RÖl) eingesetzt. 
Sie kann durch einen hochwertigen Verstärker ersetzt werden. Eine obere 
Grenzfrequenz von 5 MHz ist dabei völlig ausreichend. Die Impulsamplitude 
am Ausgang sollte nicht kleiner als 10 V ss sein. 
Durch den Schalter S2 kann die gewünschte Polarität zur weiteren 
Verarbeitung gewählt werden. Nach der folgenden Umkehrstufe (RÖ2,3) stehen 
unabhängig von der Polarität der Eingangsimpulse stets positive Ausgangs-
impulse zur Verfügung. 
Die Impulse werden noch nach einer Trennstufe (Rö4) einem Speicher-
zähler, bestehend aus den Kondensatoren Cl (300 pF), C2 (8 nF) und den 
Dioden (OA 1161) und Dz (OA 1161 und BAY 45), zugeführt. (Die Reihen-
schaltung der Dioden bei Dz war notwendig, da geeignete Bauelemente mit 
hDhem Sperrwiderstand und gleichzeitig gutem dynamischem Verhalten nicht 
zur Verfügung standen.) Bei einem positiven Impuls an der Katode von Rö,~ 
wird Cz teilweise über Cl und Dz aufgeladen (Spannungsteiler). Während des 
Impulsrückens winl Cl über D 1 wieder entladcn, C2 hchält die Ladung. Bei 
3* 
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aufeinauderfolgenden Impulsen speichert C2 die Einzelladungen, und die 
Spannung steigt treppenförmig an (Abb. 2). Olme zusätzliche Maßnahmen wird 
allerdings die Stufenhöhe mit zunehmender Impulszahl immer kleiner, da für 
die auf C2 überfließende Ladung die Differenz zwischen der Spannung über C2 
und der Eingangsspannung (Impulsamplitude an Rö-J maßgcbend ist. 
Damit sämtliche Impulse gleich hewertet werden, ist eine Linearisierung 
der Aufladekur-ve -von C~ notwendig. Das wird errcicht, wenn das Potential der 
_\.node -von D 1 der Spannungs änderung über C2 gleichsinnig folgt. Daher "wurde 
die Spannung -von C2 über einen Katodenfolger (Rös) an D 1 zurückgeführt. 
Damit die Schaltung richtig arbeitet, muß an RÖ5 eine sorgfältige Arbeits-
punkteinstellung -vorgenommen werden (Spannungsteiler im Katodenz"\,-eig). 
Die Spannung -von C2 wird über die Primärwicklung eines HF -Trans-
formators und die Diode BAY 45 dem Gitter einer Sperrseh'wingerröhre (Röß ) 
zugeführt. Überschreitet die Spannung an C2 einen bestimmten Pegel, so 'wird 
die zuyor gesperrte Röhre leitend. Der als Entladeschalter "wirkende Spcrr-
:-,chwinger führt eine Schwingung aus, und der Kondensator C2 wird über die 
gut leitende Gitter-Katoden-Strecke -von RÖ ß entladen. 
Im :\ormalfall wird der Entladeschalter zu einem definierten Zeitaugen-
hlick ausgdöst, noch be-vor die Spannung yon C2 die Sperrspannung von RÖß 
erreicht hat. Bei Wechselspannungsuntersuchungen wird die Triggerstufe 
(z. B. monostabiler Multivibrator, Rö"s) zweckmäßigerweise von einer in ihrer 
Phasenlage verstellbaren 50-Hz-\Vechselspannung angesteuert. Gleichzeitig 
mit dem Entladeschalter wird auch der Oszillograf von der Triggerstufe 
ausgelöst. 
Die an RÖ.i auftretenden Spannungsimpulse (ihre Amplitude ist der 
Impulsladung proportional) werden über eine Impulstrenustufe (Rö9) einem 
Oszillografen zugeführt und nach einer Klemmschaltung (Kondensator 10nF 
Diode BAY 45) gleichgerichtet (Diode OA 1161, Kondensator 10 nF). Somit 
kann das Impulsübersichtsbild -verfolgt und bei entsprechenden Bewertungs-
gliedern (z. B. quasi-peak-Bewertung) die Impulsladung mit einem Röhren-
-voltmeter gemessen werden. 
Der Spannullgs-verlauf über C2 (Treppenkurve) erscheint an der Katode 
von RÖ5 und kann nach der Impulstrennstufe (Rö10) oszillografiert ·werden. 
Die maximale Höhe der Treppenkurve (Gesamtladung während eines definier-
ten Zeitinter-valles) wird nach der Gleichrichtung yon einem Röhrenvoltmeter 
angezeigt. 
4. Auswertung 
Das entwickelte Funktionsmuster 'wuTde bei der Untersuchung -von 
Y orentladungen an einer Spitze-Platte-Funkenstrecke bei 50-Hz-W" eehsel-
,-pannungsbcanspruchung eingesetzt und erprobt. Es hat sich hei diesen Mes-
sungen gut hewährt. 
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Die angegehene Schaltung stellt ein Ausführungsbeispiel dar. Zur Anpas-
sung an spezielle Meßprobleme sind Anderungen hzw. Umdimensionierungen 
einzelner Baugruppen möglich. So kann die Eingangsimpedanz sowohl in ihrer 
Größe als auch in der Zeitkonstante geändert werden; die Verwendung eine;: 
~Iiller-Integrators ist u. U. vorteilhaft. Für sehr empfindliche l\Iessungen sollte 
pin zusätzlicher nIeßverstärker eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, 
daß Ühersteuerungen - die zu einer Fehlanzeige führen - vermieden werden: 
gegebenenfalls ist ein Begrenzer mit vorzusehen. Das Verhältnis der Kapazitä-
ten im Speicherzähler (Cl' C2) kann verändert werden. Dabei sollte C2 jedoch 
nicht über 10 nF erhöht werden, damit der Entladeschalter noch sicher arbeitet. 
Die verwendeten Dioden können durch andere mit gutem dynamischem Ver-
halten, geringem Durchlaß- und hohem Sperrwiderstand ersetzt "werden. Die 
Triggerstuffe kann durch andere Schaltungsvarianten (z. B. Schmitt-Trigger) 
yerwirklicht werden. Für Messungen bei Schaltspannungen oder Gleichspan-
llungen ist eine externe Auslösung yorzusehen. 
Die Abhängigkeit der im Prüfling erzeugten Ladungsmenge VOll der Zeit 
kann durch registrierende Meßgeräte (z. B. Magnetbandschreiher, Lichtlinien-
schrpiher) aufgezeichnet werden. 
5. Zusanllnenfassung 
Bei Teilentladungsuntersuchungen ist die Ladung5meSSlUlg aus5agekräftiger ab die 
Jle"ung des Hochfreq;enzpegels mit Störspannung,mleßgeräten.~ JIit d;r ncuel~twickeitell 
Jleßschaltung kann die Ladungsmenge direkt gemessen werden. Der Anfwand ist auch bei 
großer Prüfli~lgskapazität relati\· geril~g: ein entladnngsfreier Hochspaunungskondensator und 
ein hoehwertigcr Differenzyerstärker wird nicht (wie bei der JIessung der Ladungen in einer 
Brücken5chaltung) benötigt. Es können so,,"ohl die Ladung der Einzelimpulsc als auch die in 
einem he"timmten Zcitinten;all erzeugte Gcsamlladung gcmessen werden. Durch oszillo-
grafi:,che c\ufzcichnung des Im;:mlsübe;5ichtsbildcs und ~de"J: Ladungskun"e (treppenförmiger 
YerIanf) können die Entladungsyorgällge im Prüfling beobachtet werden. Die _\npassung der 
Schaltung zur Ladungsmcssullg an spezielle Jleßprobleme i;.l durch Abänderung einzeln<:r 
Baugruppen m'·'glich. Die Ladungsverläufe kl'l!lnen durch registrierende Jleßgeräte aufgezeich-
I1(~t werden. 
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